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SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA ULTRA PURA

[ESPECIFICACIONES TECNICAS

DEFINICION DE EQUIPO

Equipo para proveer de agua ultra pura al Laboratorio
REQUERIMIENTOS TECNICO MINIMOS
A [pEScRecioN
1. PURIFICACION DE AGUA TIPO |
l2. EQUIPADO CON DEPOSITO DE AGUA
3. MODELO DE MESA
A01 [4 PANTALLA LCD
5. FACILIDAD DE LIMPIEZA, DESINFECCION Y DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES
/6. NIVEL DE TOC MINIMO <5 PPB
|7. RESISTIVIDAD A 25°C: 18.20 M QX CM O 1825 M QX CM
B |AccEsorios
/8. FILTROS DE 0.2 M.
BO1 [0 CARTUCHOS DE DESIONIZACION
10, LAMPARA UV
c [REQUERIMIENTO DE ENERGIA
CO1__[220.230 VAC 60 Hz., CONSUMO APROX 0.5 KW
C02  [CABLE DE PODER Y ENCHUFE CON LINEA A TIERRA DE ACUERDO A R M 1752008 MEM
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SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA ULTRA PURA

ESPECIFICACIONES TECNICAS
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